
現在介紹在評估中心考試用的耳內紅外線探熱器的操作方法 

 

這個是電源鍵；這個是測溫鍵 

 

先按電源鍵一次，然後鬆開手。探熱器會自動運行，屏幕會顯示上一次量度結

果；這個符號提醒你套上耳套；橫線表示電量；見到這個畫面表示完成開機 

 

 

用酒精消毒紙清潔測溫頭後，便可以套上耳套 

 

 

進行測溫時，按輕按測溫鍵，然後放開手，你會聽到"必"一聲，然後屏幕顯示

量度結果 

 

完成測溫後按下這鍵退出耳套，再用酒精消毒紙清潔測溫頭 

 

最後按電源鍵直至關機 

 

注意！開機時不要長按電源鍵，否則... 

 

如果你開機時長按電源鍵，便會把探熱器轉為設定模式，F代表華氏，C代表攝

氏。你要自行調校為攝氏 

 

當見到 C，停止按電源鍵 

 

本短片旨在介紹探熱器一般使用方法，正確探熱手法及程序應參考課程手冊及

向導師請教 

 

完 

 


